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INFORME
SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO - EN PRODUCTOS TERMINADOS

1.- ANTECEDENTES GENERALES

Solicitante : ARTEL S.A.I.C.

Atencidn Sr. : Juan Carlos Espinoza

Direccion : Avda. Presidente Edo. Frei M. N° 9700, Quilicura - Santiago
Orden de Trabajo : 54148

Fecha de Emision :29.12.2017

2.- IDENTIFICACION DE MUESTRAS

Los materiales entregados por el solicitante (Producto Terminado) corresponden a Articulos de Uso Escolar,
los que son identificados, segun:

10020605 Est Temp ARTEL 6 col 15 ml
10020606 Est Temp ARTEL 12 col 15 ml
10930124 Set Tempera 12 colores+ Pincel + Pocillo
Frascos 100ml témpera ARTEL
Frascos 250ml témpera ARTEL
Frascos 500ml témpera ARTEL
Tempera Doypac 100 ml (colores)
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3.- NORMATIVA APLICABLE — OBJETIVO DEL SERVICIO

Testing and Certification

DMA 234/2017
Fecha de Emision:
29.12.2017

El presente informe tiene por finalidad dar cumplimiento normativo a las exigencias nacionales chilenas para la comercializaciéon segura de
productos terminados destinados al uso escolar, correspondientes al usuario critico menor de 14 afios, segun:

Producto al
que Aplica

Maximo
Permisible

Materiales que dejan traza,
Pinturas de uso infantil y escolar.

600 ppm de Plomo Total (0,06%
en peso) o Plomo Metalico

Adhesivos y Pegamentos
(aplicable a todo usuario
independiente de su edad

5000 ppm de Tolueno 6 Metil
Benceno (0,5% en peso)

Articulos con funcionalidad
|Gdica

Biodisponibilidad de Metales
Pesados, Tolueno (170 ppm)y
Otros Solventes.

Maximos Establecidos en
Parrafo Ill. “De Las Propiedades
Quimicas”

Productos Terminados en
General cuyo destinatario final
sean usuarios menores de 14
anos.

Ausencia de Compuestos
Organicos Listados

Productos Terminados en
General cuyo destinatario final
sean usuarios menores de 14
anos.

Rotulacién y Almacenamiento
de Productos que Contengan
Solventes Organicos

Productos Terminados en
General cuyo destinatario final
sean usuarios menores de 14
anos.

Incompatibilidades Quimicas
(ver disposiciones especificas
en Reglamento)

Tabla 1.

Cuerpos legales aplicables a los productos terminados sujetos de analisis
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Producto al
que Aplica

Maximo
Permisible

Muestreo de Productos
Terminados

No aplica maximo permisible o
estandar de referencia

Pinturas y materiales que dejan
traza

No aplica maximo permisible o
estandar de referencia

Adhesivos y Pegamentos

No aplica maximo permisible o
estandar de referencia

Articulos con funcionalidad
Ludica

Partes Pequeiias

Inflamabilidad
Biodisponibilidad, Migracién de
Ciertos Elementos

Tabla 1.
Cuerpos legales aplicables a los productos terminados sujetos de analisis
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4.- METODOLOGIAS DE ANALISIS — CONTROL DE CALIDAD

Parametro Metodologia Control de Calidad QA/QC

Blanco de batch de analisis
Duplicados al 100%

% de Recuperacion 80 a 110%
Material de Referencia Certificado

NCh. 3251/3:2011 Limite de Cuantificacion
Seguridad de los Juguetes — | Selenio (Se) 10,0 mg/Kg
Biodisponibilidad de Parte 3: Bario (Ba) 20,0 mg/Kg
Metales Pesados Migracion de Ciertos Cadmio (Cd) 5,0 mg/Kg
Elementos Cromo (Cr) 5,0 mg/Kg
(EN 71-3) Plomo (Pb) 20,0 mg/Kg

Arsénico (As) 5,0 mg/Kg
Antimonio (Sb) 5,0 mg/Kg
Mercurio (Hg) 0,50 mg/Kg

Muestra Control (Patrén Secundario)

Espectrofotometria de

A ion Atdmica ASTM
bsorcion Atomica AS Blanco de batch de analisis

D -85A
" 3335-85 Duplicados al 100%
Standard Test Method % de Recuperacion 85 a 110%
Plomo Total Ford Low Concentration of ° P N

Material de Referencia Certificado
Limite de Cuantificacion :1,00 mg/Kg
Muestra Control (Patrén Secundario)

Lead, Cadmium, and Cobalt
in Paint by Atomic
Absorption
Spectroscopy

Tabla 2.
Resumen de metodologias de analisis

4.1.- Descripcion de Métodos de Analisis
A) Biodisponibilidad de Metales Pesados — NCh. 3251/3:2011 (Equivalente a EN 71 Parte 3)

Esta norma especifica los niveles maximos aceptables y los métodos de muestreo y de extraccion antes del
anadlisis de la migracién de los elementos Antimonio, Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo, Plomo, Mercurio y
Selenio desde los materiales de los juguetes o cualquier otro articulo con funcionalidad ludica, que
producto de la actividad propia del nifio, puede llevarse a la boca y de este modo lixiviar parte de la pintura
de recubrimiento o pigmento del material y pasar de este modo al tracto digestivo, con la consecuente
intoxicacion del individuo.

B) Determinacion de Plomo Total (metalico) — ASTM D3335-85A

Este método de ensayo cubre la determinacidn de contenidos de plomo entre 0,01 y 5% en peso presente
en la porcién no volatil de recubrimientos liquidos o contenidos en peliculas secas.

La matriz en analisis es sometida a un secado controlado a fin de eliminar la humedad contenida (agua de
constitucién), seguida de una calcinacidon a temperatura elevada y posterior digestion acida del residual
sélido de fondo (en donde se ha concentrado el eventual plomo presente). Finalmente, su cuantificacion es
efectuada a través de la técnica de Espectrofotometria de Absorcién Atémica.

—
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5.- RESULTADOS ANALISIS QUIMICO - COMPARACION A ESTANDAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

5.1.- Determinacién de Biodisponibilidad de Metales Pesados — Migracion de Ciertos Elementos. NCh. 3251/3 Of. 2011. (EN 71 Parte 3)

, RESULTADOS (Promedio Analitico)
Parametro

o || I
(mg/Kg) | (mg/Kg) | (mg/Kg) | (mg/Kg) | (mg/Kg) | (mg/Kg) | (mg/Kg) | (mg/Kg)

Item
NCh 3251/3-2011. Seguridad de los Juguetes — Parte 3: Biodisponibilidad

Concentracién Maxima Permisible Ver Punto 4. (EN 71 Parte 3)

TEMPERA ARTEL — Compésito por Matriz de Colores (M-1(°’) a M-1(4’)

TEMPERA ARTEL 6 Y 12 COLORES
M-1? | (SET PINCEL+POCILLO) <10,0” | 25,9 <5,0 | <5,0 | <20,0” | <5,0” | <50 | <0,50"
Compdsito AzuI/Morado/CeIeste( )

TEMPERA ARTEL 6 Y 12 COLORES
M-1") | (SET PINCEL+POCILLO) <10,0” | <20,0” | <5,0 | <5,07 | <20,0” | <5,0” | <50 | <0,50"
Compésito Rojo/Naranjo/Rosa’ '

TEMPERA ARTEL 6 Y 12 COLORES

10020605 Biodisponibilidad
ET PINCEL+POCILL . . . . . . .
m-1? ésom ési(t:o\;'ezz Claor)o/Ver de 10020606 de Metales 12,8 | <20,0” | <50 | <5,0 | <20,0” | <5,0” | <50 | <0,50"
P o] 10930124 Pesados

Oscuro/Amarillo

TEMPERA ARTEL 6 Y 12 COLORES
M-1®" | (SET PINCEL+POCILLO) <10,0” | <20,0” | <5,0 | <5,07 | <20,0” | <5,0” | <50 | <0,50"
Compésito Negro/Cafe( )

TEMPERA ARTEL 6 Y 12 COLORES
M-1) | (SET PINCEL+POCILLO) <10,0 | 28,0 <507 | <5,07 | <20,0” | <5,0” 7,1 <0,50""
Color Blanco'””’

No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

Evaluacion de cumplimiento B

Tabla 3.
Resumen de resultados

(*) Valor se encuentra bajo el Limite de Cuantificacién del Método empleado
(**) Muestras compdsito generadas a partir de matriz de colores para ensayo de Biodisponibilidad, segun la cual el pigmento inorgénico es dependiente del color involucrado
(n) indicativo del nimero de compdsitos generados y/o muestras individuales
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5.2.- Determinacion de Plomo Total (metalico) — ASTM D3335-85A

RESULTADOS (Pr dio Analitico)
< o Para Analiti S
Identificacion de Muestras Cadigos arametro Anafitico

Item

Aplicable Pb Total
(mg/Kg)
Concentracion Maxima Permisible Ver Punto 4 SLILTTAC
0,06% en peso

TEMPERA ARTEL — Compésito por Matriz de Colores (M-1(°’) a M-1(4’)
© TEMPERA ARTEL 6 Y 12 COLORES (SET PINCEL+PQOCILLO) *)
M-1 L ) <5,0
Composito Azul/Morado/Celeste
(1) | TEMPERA ARTEL 6Y 12 COLORES (SET PINCEL+POCILLO)
M-1 o : . (*) 8,0
Composito Rojo/Naranjo/Rosa 10020605
M-1? TEMPF:R'A ARTEL6Y 12 COLORES (SET PINCE'L+|?9)CILLO) 10020606 Plomo Total <5,0"
Compésito Verde Claro/Verde Oscuro/Amarillo 10930124
@ | TEMPERA ARTEL 6 Y 12 COLORES (SET PINCEL+POCILLO) *)
M-1 , . (**) <5,0
Compésito Negro/Cafe
() TEMPERA ARTEL 6 Y 12 COLORES (SET PINCEL+PQOCILLO) *)
M-1 (%) <5,0
Color Blanco
Evaluacion de Cumplimiento Si Cumple No Cumple

Tabla 4.
Resumen de resultados

(*) Valor se encuentra bajo el Limite de Cuantificacion del Método empleado
(**) Muestras compdsito generadas a partir de matriz de colores para ensayo de Plomo Total, segun la cual el pigmento inorganico es dependiente del color involucrado
(n) indicativo del nimero de compdsitos generados y/o muestras individuales

D

(5]

o)

I~

[}

5
oo

(O

o




DMA 234/2017
Fecha de Emisidn:
29.12.2017

= \

Testing and Certification

6.- OBSERVACIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos para las muestras de Productos Terminados, Articulos de Uso
Escolar, identificadas segun se sefiala en el Punto 2. del presente Informe, como asi mismo para los analisis
de Biodisponibilidad (NCh. 3251/3, EN-71 Parte 3) y Plomo Total (ASTM D3335-85A), teniendo presente los
valores Maximos Permisibles sefialados en Punto 3. y aplicando las metodologias indicadas en Normativas
de Referencia, se observa lo siguiente:

a) Cumplimiento Normativo Biodisponibilidad de Metales Pesados (D.S. 114. Of. 2005.): Los
resultados obtenidos para todas las muestras compdsito por matriz de color e individuales
analizadas, se encuentran por debajo del Limite de Cuantificacion del método empleado y en

aquellos_con valores cuantificables Nol'superan. laConcentracion  Méximal Permisibles 'en

b) Cumplimiento Normativo para el Parametro de Plomo Total (D.S. 374. Of. 98): Los resultados
obtenidos para todas las muestras compdsito por matriz de color e individuales analizadas, se
encuentran por debajo del Limite de Cuantificacidon del método empleado y en aquellos con valores
cuantificables
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ANEXO A
Imagenes del Producto
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